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Encaixe da Cabeça de Limpeza

Sentido correto

Marcação Limpador

Marcação Cabeça



Encaixe da Cabeça de Limpeza



Remoção da Cabeça de Limpeza



Para limpeza, utilize 
um meio úmido com 

álcool 70 ou saneante 
hospitalar.

Durante o 
procedimento, utilize 
capa protetora para 
evitar contato com 

Soro ou outros fluidos.

LIMPEZA PROCEDIMENTO



USO ÚNICO
As Cabeças de Limpeza são 
de uso único. Uma vez 
acopladas não funcionarão 
novamente caso o aparelho 
volte ao carregador

TEMPO DE USO
 Para evitar que a Cabeça 
de Limpeza seja reutilizada 
em mais de um paciente, 
ela tem uma vida útil de 15 
minutos após a primeira vez 
que o aparelho foi ligado 



Bateria e Carregamento

IMPORTANTE
 O Limpador pode perder 

carga até o momento de ser 
utilizado. Lembrar de deixar 

carregando no mínimo por 3 
horas antes de utilizar

ALERTA
 Se durante o procedimento a 

luz de LED vermelha se acender, 
isso indica que a bateria está 
chegando perto do fim. Você 

terá cerca de 20 minutos para 
finalizar o procedimento. Após 
concluído, coloque o aparelho 

para carregar novamente



Luzes de LED 

COMPORTAMENTO LEDS DEFINIÇÃO

NO LEDS Modo de suspensão 

VERDE, ESTÁVEL Modo ativo 

AMARELO, ESTÁVEL Carga média da bateria 

VERMELHO, ESTÁVEL Carga de bateria fraca

VERMELHO, INTERMITENTE Estado de erro



Transporte com cadeado

Transporte do kit deve 
ser realizado apenas 

com o cadeado 
trancado 



Proteja o Equipamento

Utilize meio de proteção contra fluidos ou 
líquidos 



Verificações
Curason - Condições físicas da peça de mão:
Verificar se existem partes danificadas, se todas as partes 
estão encaixando e se o botão de liga/desliga está intacto

Curason - Condições físicas do carregador:
Verificar se existem partes danificadas, se todas as partes 
estão encaixando e se o LED está intacto

Curason Teste 1 - Peça de Mão
Sem a escova, quando pressionado o botão ON, acende a luz 
vermelha?

Curason Teste 2 - Peça de Mão
Sem a escova, quando colocado na base carregador, a luz 
laranja de LED acende?
Curason Teste 3 - Peça de Mão
Com a escova, quando pressionado o botão ON, o motor 
começa a funcionar?



Abertura de chamado

https://app.pipefy.com/public/form/NHRoVMvq



Qualidade e eficiência 

(11) 98283-0204

mediset.com.br
linkedin.com/medisetsp

@medisetsp

(12) 3308-6199
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